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תאריך:
01.02.2011
אל: ראשי מנהל, חברי סגל

מאת:
דר' אבי פישמן,

ראש יחידת פס"ק
הנדון: הזמנת מכשירי קרינה חדשים
עקב  שינויים ארגוניים ארציים בנושא שחרור מתקן חדש פולט קרני X מהמכס חלו שינויים באישור שחרור המכשיר.

להלן ההנחיות לטיפול בשחרור המכשיר:

1.
יש להודיע מראש ליחידת פס"ק – טכניון, בכתב על הזמנת מכשיר חדש .

2.
לאחר ביצוע הזמנה יש להעביר ליחידת פס"ק את הנתונים הבאים בהקדם האפשרי:


2.1
פרטי  ההזמנה של המכשיר.


2.2
הפרטים הטכניים הבאים: 



2.2.1  
זרם ומתח מקסימליים של המכשיר וכל פרט טכני נוסף שיכולים

 


לספק לנו.



2.2.2
סוג המיגון של המכשיר עם תיאור של החומר ממנו הוא עשוי ועובי

 


המיגון.



2.2.3
קיום מפסקי חירום ומנורות התראה.


2.3
מיפוי הקרינה של המכשיר בקרן הישירה ומסביבה  - לרוב נתונים אלו

 נמצאים במדריך ההפעלה  (users guide/ manual) בפרק בטיחות קרינה.

2.4
הצהרה של היצרן שהמכשיר עומד בתקן אמריקאי או אירופאי לבטיחות קרינה,  לדוגמא דרישה של ה- FDA:

Emission Limit [21 CFR 1020.40(c)(1)(i)]:Radiation emitted from the cabinet x-ray system shall not exceed an exposure of 0.5 milliRoentgen in one hour at any point five centimeters outside the external surface.
2.5
תמונה או שרטוט טכני של המכשיר, שרטוט החדר בו יעמוד המכשיר בהתאם לדרישות פס"ק.

3.
בנוסף לעיל אנו נדרשים לבקש הצעת מחיר מבודק מוסמך על כתיבת דו"ח הערכת

סיכונים וההוצאה בגין הדו"ח תחול על היחידה/חוקר המזמינ/ה. 

סכום משוער עבור הפקת הדו"ח הינו  על סך של 2,000 ₪.

נשמח לעזור בכל פנייה שתידרש,

בברכה,

דר' אבי פישמן



